Swiadectwo Kontroli Jakosci
Quality Control Certyficate

Krazki diagnostyczne BV

PRZEZNACZENIE:
do réznicowania paleczek
z rodzaju Haemophilus

Symbol katalogowy CBMBV-11

Seria 2304

Data waznoS$ci 202404

Parametry Teoretyczne wyniki Uzyskane
wyniki
1.  Wyglad KI:azek blbulowy o} potwierdzone
$rednicy 9 mm
2. Nadruk na krazku BV potwierdzone
3. Kolor krazka bialo-kremowy potwierdzone
4. Substancja aktywna bacytracyna B, czynnik V | potwierdzone
1. Reakcja wobec szczepdw wzorcowych na podlozu Mueller-
Hintona w temp. 35°C potwierdzone
przez 24 godz.
strefa wzrostu strefa wzrostu
(test wykonany zgodnie
z zalaczona instrukeja)
Haemophilus influenzae ATCC 49247 brak wzrostu w poblizu potwierdzone
krazka
Haemophilus parainfluenzae ATCC 7901 wzrost w poblizu krazka potwierdzone
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